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Zusammenfassung: Wir präsentieren eine Plattformtechnologie zur mobilen, markerfreien Detektion von mehreren 
Proteinen gleichzeitig. Ein photonischer Kristall, der mit Liganden lokal funktionalisiert ist, dient hier als Sensor. Über 
ein kompaktes, Kamera-basiertes Messsystem wird die Proteinanbindung an die Sensoroberfläche in ein Intensitätssig-
nal umgewandelt, über dessen Amplitude die Proteinkonzentration bestimmt werden kann. Um das Detektionslimit 
dieser Technologie weiter zu verbessern, werden hier photonische Kristalle mit einer multiperiodischen und aperiodi-
schen Gitterstruktur simulativ und experimentell untersucht. Dafür werden die Gesamtempfindlichkeit und die Reso-
nanzgüte jeder Struktur bestimmt und mit der bisher verwendeten monoperiodischen Struktur verglichen. Es konnte 
festgestellt werde, dass die Resonanzgüte von mono- über multi- bis aperiodisch sich deutlich verbessert. Eine Steige-
rung der Gesamtempfindlichkeit konnte nicht festgestellt werden. Jedoch konnte anhand von Analysen der elektri-
schen Feldverteilung innerhalb der verschiedenen Strukturen beobachtet werden, dass die Modenausbreitungen in den 
aperiodischen Strukturen stark lokalisiert wird und die elektrische Feldintensität in diesen „Hot-Spots“ deutlich über 
der mittleren Feldintensität, die eine flächige Funktionalisierung repräsentiert, liegt. Diese lokale Resonanzausbildung 
konnte zudem bereits in ersten experimentellen Untersuchungen bestätigt werden. 





Krankheiten wie akuter Herzinfarkt und Diabetes sollten möglichst schnell erkannt und behandelt werden, um den 
Krankheitsverlauf des betroffenen Patienten positiv beeinflussen zu können [1, 2]. Dafür sind kompakte, schnell arbei-
tende, dezentrale und einfach zu handhabende Sensoren von hohem Interesse für Point-of-Care Anwendungen. Diese 
Sensoren sollten in der Lage sein, spezifisch mehrere Proteine für eine eindeutige Diagnose nachzuweisen [3-5]. Im 
Gegensatz zu markerbasierten Messmethoden, wie z.B. der Detektion über Fluoreszenzsignale, benötigen die markerf-
reien Methoden keine weiteren aufwendigen Präparationsschritte der Reagenzien [6]. Generell wird bei den markerf-
reien Methoden über einen Signalwandler, auf dessen Oberfläche Liganden zum Fangen der zu detektierenden Protei-
ne immobilisiert sind,  die Bindung der Proteine in ein messbares Signal umgewandelt. Dieses kann elektrochemisch, 
kolorimetrisch oder optisch durch geführt werden [7-9]. Es wird hier eine optische Plattformtechnologie zur mobilen, 
markerfreien und parallelen Detektion von mehreren Proteinen auf einem Chip präsentiert. Hierfür dient ein photoni-
scher Kristall als Signalumwandler, dessen Oberfläche lokal mit mehreren und spezifischen Liganden funktionalisiert 
wird, wie schematisch in Abb. 1 gezeigt [10]. 
 
Abb. 1: Schema der Plattformtechnologie für die parallele, optische Konzentrationsmessung mehrerer Proteine in einer Blutpro-
be.  
Ein Tropfen Blut wird auf einen Wegwerfchip gegeben und das Plasma mit einem Filter getrennt. Das Sensorfeld 
enthält den funktionalisierten photonischen Kristall [11].  
Photonische Kristalle sind Wellenleiter mit einer periodisch nanostrukturierten Oberfläche bestehend aus einem hoch-
brechenden, dielektrischen Material. Dadurch können sich quasi-geführte Moden ausbilden, die sowohl im transmit-
tierten als auch im reflektierten Lichtspektrum als Resonanzen sichtbar sind (Abb. 2). Aufgrund des evaneszenten 
Anteils der quasi-geführten Moden reagieren photonische Kristalle sensitiv auf Brechungsindexänderungen an der 
Sensoroberfläche mit einer Verschiebung der Resonanzposition.  
 
Abb. 2: Querschnitt der nanostrukturierten Oberfläche, die einen photonischen Kristall bildet, in dem quasi-geführte Moden 
auftreten (links). Gemessene Resonanzverschiebung (Λ= 370 nm, Tastverhältnis t=0,6, Gittertiefe 60 nm, Schichtdicke TiO2 von 




Durch ein Kamera-basiertes Messsystem wird diese Resonanzverschiebung in eine Intensitätsänderung umgewandelt, 
durch welche wiederum die Proteinkonzentration bestimmt werden kann. Wie aus Abb. 2 rechts entnommen werden 
kann, verursacht die Brechungsindexerhöhung an der Oberfläche eine Resonanzverschiebung sowie eine Intensitätsän-
derung. Die Intensitätsänderung wird durch die Verwendung einer farbigen LED als Anregungsquelle und die Positio-
nierung der Resonanz an deren abfallender, spektralen Flanke verstärkt [12].  
Für die optische Detektion werden die Liganden auf der 25 x 25 mm² großen Sensoroberfläche tropfenweise kovalent 
gebunden. Die Bindung des passenden Proteins erzeugt an den jeweiligen Positionen eine lokale Brechungsindexände-
rung und somit eine Intensitätsänderung des transmittierten Lichts, die dann mit der Kamera aufgenommen wird. Mit 
diesem System konnten wir die parallele und spezifische  Anbindung der drei Proteine CD40 Ligand Antikörper (13.5 
μg/ml), EGF Antikörper (13.5 μg/ml) und Streptavidin (30 μg/ml) anhand von 6 Ligandpositionen nachweisen [10]. 
 
Abb. 3: Bild des Kamera-basierten Messsystems mit der Kamera, der LED, Optik innerhalb des metallischen Torsos, der Fluid-
zelle mit dem Sensor, Flügelkanülen für Zu- und Ablauf des Analyten und dem USB-Interface (links). Der Intensitätsverlauf und 
die entsprechenden Intensitätsbilder geben die Anbindungskurven bei einer Zugabe von zuerst CD40 Ligand Antikörper, dann 
EGF Antikörper und zum Schluss Streptavidin wieder. Es kommt zu keiner unspezifischen Bindung (rechts). 
Es wird hier über zwei Verfahren zur Erhöhung der Empfindlichkeit berichtet, um das System für diagnostische An-
wendungen, bei denen die relevante Proteinkonzentrationen häufig im pg/ml-Bereich liegen, attraktiver zu gestalten. 
Zuerst werden multiperiodische und aperiodische Nanostrukturen betrachtet und deren Gesamtempfindlichkeit und 
Resonanzgüte bestimmt [13, 14]. Als nächstes wird eine lokale Funktionalisierung der Nanostrukturen anhand von 
Analysen des elektrischen Feldes innerhalb dieser Strukturen simulativ erforscht. 
2 Spektrale Analyse von multiperiodischen und aperiodischen 
Nanostrukturen 
Hier werden multiperiodische und aperiodische Gitterstrukturen in photonischen Kristallen zur Steigerung der Emp-
findlichkeit untersucht. Multiperiodische Strukturen werden durch die logische ODER- Überlagerung von zwei oder 




Abb. 4: Funktionsprinzip zur Erzeugung von multiperiodischen Gitterstrukturen (links) und die resultierenden Resonanzen zu 
den einzelnen Gitterstrukturen (rechts). 
Dadurch weisen sie mehrere Resonanzen auf, deren zentrale Wellenlängen durch die Ausgangsgitterstrukturen vorge-
geben sind. Durch die Variation von verschiedenen Designparametern, wie z.B. dem Tastverhältnis und der Anzahl der 
überlagerten Perioden, wird die Struktur mit der höchsten Empfindlichkeit verglichen zu der Empfindlichkeit der bis-
her verwendeten monoperiodischen photonischen Kristalle identifiziert. Hierzu wurden die spektralen Eigenschaften 
der Güte Q= λR / FWHM (λR: Resonanzwellenlänge; FWHM: Halbwertsbreite der Resonanz) und der Empfindlichkeit 
S= Δλ / Δn (Δλ: Wellenlängenverschiebung der Resonanz; Δn: Brechungsindexänderung) auf Brechungsindexänderun-
gen von solchen multi- aber auch von aperiodischen Nanostrukturen simulativ und experimentell untersucht. Zur Rea-
lisierung von aperiodischen Nanostrukturen wurden exemplarisch binäre Sequenzen der drei mathematischen Folgen 
Rudin-Shapiro-Folge, Morse-Folge und Fibonacci-Folge in eindimensionale symmetrische Gitterstrukturen übersetzt. 
Dabei repräsentiert A das Hochindexmaterial und B das Substratmaterial (Tab. 1, Abb. 5).  
 
Abb. 5: Schemazeichnung der simulierten, aperiodischen Strukturen. 
Für die Simulation der aperiodischen Gitterstrukturen wurde ein RCW (rigorous coupled wave)- Algorithmus in Mat-
lab implementiert [15], während die multiperiodischen Gitterstrukturen anhand der Finite-Elemente-Methode (Pro-
gramm: COMSOL) theoretisch betrachtet wurden [16]. In der folgenden Tabelle sind alle untersuchten Strukturen 
zusammengefasst.  
Tab. 1: Untersuchte multiperiodische und aperiodische Strukturen mit Periode Λ und Tastverhältnis t 
 Typ Beschreibung 
M Mono-periodisches 
Gitter 
Λ= 300nm; t= 0,4 






Λ1= 250nm; Λ2= 300nm;   
t1= 0,3; t2= 0,4 
M3 dreiperiodisches Gitter Λ1= 250nm; Λ2= 300nm; Λ3= 350nm; 
t1= 0,3; t2= 0,4; t3= 0,3 
M4 vierperiodisches Gitter Λ1= 250nm; Λ2= 300nm; Λ3= 350nm; Λ4= 400nm; 
t1= 0,3; t2= 0,4; t3= 0,3; t4= 0,3 
RS Rudin-Shapiro-Folge Substitution AAAAAB, ABAABA, BABBAB, BBBBBA; 
Bitlänge h= 50 nm; N= 128 Serienkomponenten; 
Λ = 6375 nm Periode der Superzelle 
MF Morse-Folge Substitution AAB,BBA; Bitlänge h= 50 nm; N= 128 Serienkom-
ponenten; Λ= 12750 nm Periode der Superzelle 
F Fibonacci-Folge Substitution AAB, BA; Bitlänge h= 50 nm; N= 144 Serienkom-
ponenten; Λ= 14350 nm Periode der Superzelle 
 
Für die experimentellen Untersuchungen wurden die mono-, multi- und aperiodischen Strukturen mit Hilfe von UV 
Nanoprägelithographie von einem Master auf Glassubstrate repliziert und mit Niobpentoxid (Nb2O5, nNb2O5= 2,3) als 
Hochindexmaterial bedampft [10].  
In Abbildung 6 sind die simulierten und experimentell ermittelten Spektren für das monoperiodische M und die drei 
multiperiodischen Gitter (M2-M4) mit unterschiedlichen Analyten (Luft und Wasser) an der Oberfläche dargestellt. 
Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die einzelnen Spektren auf ihren maximalen Intensitätswert normiert. Allge-
mein konnte festgestellt werden, dass zum einen die Brechungsindexerhöhung eine Intensitätsreduzierung der Reso-
nanz in Wasser im Vergleich zu Luft hervorruft und dass zum anderen die Intensität der Resonanzen vom multiperio-
dischen Gitter im Vergleich zum monoperiodischen Ausgangsgitter deutlich schwächer ausfallen. Je mehr Perioden 
überlagert werden, je schwächer werden die Intensitäten der dominanten Resonanzen. Über die Variation der Tastgra-
de jedes Ausgangsgitters, also dem Verhältnis von Stegbreite zur Periode, kann allerdings die Intensität jeder einzelnen 
Resonanz gesteuert und angepasst werden [14]. 
 
Abb. 6: Simulierte (sim.) und gemessene (exp.) Transmissionsspektren mit Luft (nLuft= 1,00) und Wasser (nWasser= 1,33) als 
umgebendes Medium vom monoperiodischen M (oben links) und  den multiperiodischen Gitter M2 (oben rechts), M3 (unten 
links) und M4 (unten rechts). 
Sowohl in den Simulationen als auch im Experiment sind für jede zusätzlich überlagerte Periode zusätzliche Reso-
nanzphänomene im optischen Spektrum zu beobachten. Auch reagieren die Resonanzen aller Strukturen auf die Bre-
chungsindexänderung Δn von Luft zu Wasser als umgebendes Medium mit einer Verschiebung der Resonanzwellen-
länge. In Tabelle 2 sind neben der Halbwertsbreite (FWHM) und der Resonanzpositionen (λres) auch die 
Gesamtempfindlichkeit S= Δλ / Δn, also wie stark die Resonanzen Δλ bedingt durch die Brechungsindexänderung von 
Luft zu Wasser als umgebendes Medium schieben, gegeben. Im Vergleich zu den simulierten Ergebnissen weisen die 
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gemessenen Resonanzen speziell für die mono- und zweiperiodische Gitterstruktur Doppelpeaks auf. Diese entstehen 
durch die nicht perfekte Einstrahlung um 0° im experimentellen Messaufbau. Durch die Lochblende vor der Mikro-
skoplampe, die als Anregungsquelle verwendet wird, treffen Lichtstrahlen auch unter einem Winkel von ca. ±2° auf 
den Kristall und verursachen diese Aufspaltung der Resonanzen. Weil aufgrund dieser Resonanzformen die exakte 
Resonanzwellenlänge nicht ermittelt werden kann, wird hier statt der Güte die Halbwertsbreite angegeben. In der Si-
mulation hingegen werden die Resonanzen mit einer planaren Welle in einem Winkel von 0° angeregt, wodurch zu-
sätzliche Winkelanteile nicht auftreten und der Effekt der Peakaufspaltung hier nicht beobachtet werden kann.  
Wie aus der Tabelle 1 und früheren Veröffentlichungen [15] entnommen werden kann, kann für multiperiodische, 
photonische Quasikristalle keine Empfindlichkeitssteigerung im Vergleich zu dem monoperiodischen Gitter festge-
stellt werden. Jedoch nimmt die Güte der Resonanzen in der Simulation mit der Anzahl der überlagerten Perioden zu, 
was für eine bildgebende Sensorik von Vorteil ist. Die experimentellen Ergebnisse können eine Verbesserung der 
Halbwertsbreite und damit der Resonanzgüte allerdings nur teilweise bestätigen. Die multiperiodischen Strukturen 
haben zum Teil Stegbreiten von nur ca. 10 nm und diese sind dünnen Stegbreiten sind problematisch im Abformungs-
prozess. Dies erklärt die Abweichungen zwischen Simulation und Experiment. 
Tab. 2: Empfindlichkeit S und Halbwertsbreite FWHM der simulierten (sim.) und gemessenen (exp.) mono- bzw. multiperiodi-
schen Nanostrukturen mit λR der zentralen Wellenlänge für TE polarisiertes Licht 








M 526 30,30 23,03 88,3 47,4 
M2 455 21,21 30,30 50,0 28,2 
529 30,03 17,87 45,1 49,1 
M3 460 18,18 17,57 24,2 26,1 
516 27,27 24,84 25,8 29,6 
584 30,30 26,96 16,2 33,4 
M4 460 15,15 16,66 14,5 28,5 
 520 27,27 18,78 17,7 26,2 
 586 33,33 22,12 11,3 28,5 
 648 39,39 34,54 11,2 33,4 
 
Abb. 7: (a) Simulierte Resonanzspektren der Fibonacci-Folge und (b-d) gemessene Resonanzspektren mit Luft (nLuft= 1,00) und 
Wasser (nWasser= 1,33) als umgebendes Medium von photonischen Quasikristallen mit aperiodischen Nanostrukturen (Rudin-
Shapiro, Morse, Fibonacci).  
Die aperiodischen Strukturen wurden gemäß der in Tabelle 1 dargestellten Substitutionsregel in eine binäre Sequenz 
und somit in eine eindimensionale Gitterstruktur übertragen. Die Substitutionsregeln wird dabei endlich oft ausgeführt, 
wodurch die Simulationszelle eine entsprechende endliche Größe erhält. So wurde die Anzahl der Iterationsschritte für 
die realisierten Gitterstrukturen auf N=6 für die Rudin-Shapiro-Folge, N=8 für die Morse-Folge und N=12 für die 
Fibonacci-Folge festgelegt. Im Vergleich zu den simulierten Ergebnissen von Neustock et al. [15] stimmen die in Abb. 
7 b)- d) gezeigten Spektren nicht überein. Sie sind deutlich breiter und der Resonanzkamm, der durch die simulierte 
Fibonacci-Folge (Abb. 7 a)) erzeugt wurde, verschwimmt zu einer einzelnen Resonanz. Sowohl in der Simulation als 
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Resonanzformen kann die Halbwertsbreite für die gemessenen Resonanzen nicht bestimmt werden. Allerdings wurde 
auch bei diesen Strukturen in der Simulation die Güte der Resonanzen noch ein Mal deutlich erhöht, wie aus Tabelle 3 
ersichtlich wird [15]. Allgemein zeigen beide Simulationsmethoden, dass die Resonanzgüte mit der Unordnung in den 
Strukturen steigt.  
Tab. 3: Güte Q und Empfindlichkeit S der simulierten (sim.) und gemessenen (exp.) aperiodischen Nanostrukturen mit λR der 
zentralen Wellenlänge für TE polarisiertes Licht 








RS 450 16 62 542,1 23,03 
492 19 73 625,8 28,18 
533 25 95 684,4 13,4 
595 26 104 - - 
740 49 150 - - 
MF 418 19 - 519,8 15,75 
 530 18 - 585,9 19,69 
 544 20 - 646,1 37,57 
 657 33 - - - 
F 515 23 - 569,7 28,66 
 557 24 - - - 
3 Analyse des elektrischen Feldes innerhalb der 
Nanostrukturen 
Für die Proteindetektion mit nanostrukturierten Oberflächen ist die stochastische Verteilung der wenigen zu detektie-
renden Proteine über die gesamte Sensorfläche von Nachteil. Durch die hier betrachtete lokale Funktionalisierung 
könnten die Proteine gezielt an die Positionen mit der höchsten elektrischen Feldintensität angebunden werden und 
somit das höchste Signal erzeugen. Durch die Betrachtung der elektrischen Feldverteilung in den multiperiodischen 
und aperiodischen Strukturen wird das Potential zur Empfindlichkeitssteigerung hier nun theoretisch untersucht. Über 
die elektrische Feldverteilung in und oberhalb einer Struktur kann die Ausbildung der einzelnen Moden untersucht und 
somit über die Berechnung der elektrischen Feldintensität |E|² an der Oberfläche auf die Empfindlichkeit der Struktur 
geschlossen werden [17, 18]. Je höher die elektrische Feldintensität an der Oberfläche ist, desto empfindlicher reagiert 




Abb. 8: Elektrische Feldintensität an der Oberfläche und elektrische Feldverteilung innerhalb der Strukturen: a) zweiperiodi-
sches Gitter, b) fünfperiodisches Gitter, c) Rudin-Shapiro-Folge und d) Morse-Folge.Im unteren Bild ist jeweils ein Schnitt durch 
die Struktur gezeigt und die weißen Linien markieren die Grenzflächen des Wellenleiters zum Substrat und zum Messbereich. 
Für Abbildung 8 wurde zunächst die elektrische Feldverteilung (jeweils unteres Bild) für jede Resonanz, die sich in 
den Strukturen ausbildet, mit Hilfe des RCWA-Algorithmus berechnet. Es sind sehr gut die evaneszenten Anteile der 
Moden sichtbar, die aus der Struktur herausragen und die photonischen Kristalle erst für die Sensorik nutzbar machen. 
Als nächstes wurde der Mittelwert der elektrischen Feldintensität über die gesamte Strukturoberfläche berechnet (rote 
Linie). Dies entspricht der Systemantwort des photonischen Kristalls bei einer flächigen Funktionalisierung des Sen-
sors. Anschließend wurde die elektrische Feldintensität ortsaufgelöst in x-Richtung berechnet (blaue Linie). Wie zu 
erkennen ist, ist die mittlere elektrische Feldintensität für alle Strukturen ziemlich ähnlich, was auch bei der Betrach-
tung der Empfindlichkeiten zu erwarten war. Jedoch sind die Moden in den verschiedenen Strukturen unterschiedlich 
stark lokalisiert und die maximalen Feldintensitäten deutlich höher als der Mittelwert, was eine deutliche Empfindlich-
keitssteigerung in diesen Bereichen verspricht. Z.B. liefert die Resonanz bei λR= 600nm der Morse-Folge die stärkste 
lokalisierte Feldverteilung mit einer 20-fach höheren Feldintensität auf der Oberfläche als der Mittelwert (Abb. 8 d). 
 
Abb. 9: Fotos von photonischen Quasikristallen: (a) vierperiodisches Gitter und (b) Morse-Folge als Gitterstruktur, aufgenom-







Abb. 10: Foto des photonischen Quasikristalls mit Morse-Folge wurde in seine Grundfarbwerte zerlegt. Gezeigt sind die daraus 
resultierenden Falschfarbenbilder des blauen (links), grünen (Mitte) und roten (rechts) Farbkanals. 
Dieser Effekt wurde in ersten experimentellen Untersuchungen bestätigt, wie man in Abb. 9 sieht. Über Elektronen-
strahllithographie wurden die vierperiodische Gitterstruktur und die Morse-Folge, wie oben beschrieben, in einen 
Nickel-Master geschrieben. Dann wurde die Struktur über das Prägeverfahren auf ein Glassubstrat übertragen und als 
Hochindexmaterial erneut Nb2O5 mit einer Schichtdicke von 85 nm aufgetragen. Für das Foto der so entstandenen 
photonischen Quasikristalle (Abb. 9) wurden die Kristalle jeweils auf einen Mikroskoptisch zwischen zwei gekreuzte, 
lineare Polfilter platziert und mit der Mikroskoplampe bestrahlt. Dadurch wird nahezu das ganze Anregungslicht un-
terdrückt und nur das Licht, welches mit den Moden in der Struktur interagiert, über ein Objektiv mit 40-facher Ver-
größerung zum Kamerasensor geleitet [19]. Beide Fotos zeigen deutlich, dass die einzelnen Resonanzen sich nur ört-
lich entlang der Struktur ausbilden können. Durch die Betrachtung der blauen, grünen und roten Farbwerte des Fotos 
vom Quasikristall mit Morse-Folge (Abb. 9 rechts) wird dieser Eindruck bestätigt. Entsprechend zu den Simulationen  
wird auch hier die Ausbreitung der Resonanz im roten Spektralbereich sehr stark örtlich begrenzt (Abb. 10 rechts).  
4 Schlussfolgerung 
Wir demonstrierten hier eine Plattformtechnologie, die eine markerfreie und spezifische Detektion von mehreren Pro-
teinen gleichzeitig über ein Kamera-basiertes Messsystem ermöglicht. Wir untersuchten die Gesamtempfindlichkeit 
und die Resonanzgüte von multiperiodisch und aperiodisch nanostrukturierten Wellenleitern, um das Detektionslimit 
unseres Systems zu verbessern. Mit einer Erhöhung der Unordnung in der Gitterstruktur, d.h. von streng monoperio-
disch über multiperiodisch zu aperiodisch, konnte eine Verbesserung der Resonanzgüte beobachtet werden. Eine Stei-
gerung der Gesamtempfindlichkeit bei diesen Strukturen konnte generell nicht festgestellt werden. Jedoch zeigt sich 
sowohl in den Simulationen als auch in den Experimenten eine starke Lokalisierung der Resonanzen , was mit einer 
lokalen Felderhöhung und somit mit einer potentiellen, lokalen Empfindlichkeitssteigerung einhergeht. Durch die 
Funktionalisierung dieser Bereiche mit den Liganden erscheint eine deutliche Verbesserung des Detektionslimits mög-
lich.  
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